
AIRFLOW PLUS

EN

HU

BG

HR

CZ

ID

DE

IT

DK

LT

ES

LV

ET

MS

FI

NL

FR

GR

 Before using this product, please carefully read and follow the recommendations of the 
instruction manuals originally delivered with your device and system. Please pay special attention to 
the safety precautions.
Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufac-
turer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is estab-
lished.
Intended use
The AIRFLOW PLUS is intended to be used with EMS AIRFLOW® devices equiped with EMS 
AIRFLOW® and/or PERIOFLOW® -
vally, stains and early calculus:
- From primary and secondary teeth.
- From dental hard tissues: enamel, dentine and cementum.
- From oral soft tissues: gingiva, tongue and palate.
- From restorations, prosthetics and dentures.
- From implants.  
- From orthodontic appliances including aligners.
Indications

maintenance.
AIRFLOW®

calculus.
PERIOFLOW®

pockets.
This powder prepares for:
- Caries diagnosis.
- Fluoride treatment.
- Orthodontic treatment.
- Restorative and prosthetic treatments.
- Bleaching procedures.
Intended user population
This powder is intended to be used by dental professionals.
Intended patient population
This powder is intended to be used on patients regardless of age, including children.
Undesirable side effects and contraindications
Cetyl Pyridinium Chloride (CPC) can cause allergic reactions. This powder should not be used on 
patients allergic to Cetyl Pyridinium Chloride (CPC).
Recommendations

®. 
Do not overtreat. Stop the treatment when/where the disclosing agent is gone.
Storage and shelf-life

Disposal

Main ingredient:
Erythritol
Contains:

 
Translations in this manual are based on the English version. Thus the English text will be referred to in case of 

discrepancy.

-

-

®

® ®

AIRFLOW®

PERIOFLOW® -

-

®. 

 

-

®

AIRFLOW® a/nebo PERIOFLOW®

Indikace

AIRFLOW®

PERIOFLOW®

®

Erytritol
Obsahuje:

 

 Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen und befolgen Sie bitte sorgfältig die Empfeh-
lungen in den Bedienungsanleitungen, die zusammen mit Ihrem Gerät und Ihrem System geliefert 
wurden. Beachten Sie dabei besonders die Sicherheitshinweise.
Sollte im Zusammenhang mit dem Gerät ein schwerwiegender Zwischenfall auftreten, muss dies 
dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Anwender und/oder 
der Patient ansässig ist, gemeldet werden.
Verwendungszweck

®-Geräten vorgesehen, die nur mit dem 
EMS AIRFLOW®- und/oder dem PERIOFLOW®-Handstück ausgestattet sind, um supragingivalen 

entfernen:

Indikationen

Zahnerhalt.
AIRFLOW®

und Zahnstein im Frühstadium.
PERIOFLOW®

periimplantären Taschen.

- Behandlung mit Fluorid.

- Restaurative und prothetische Behandlungen.
- Bleichverfahren.
Vorgesehene Anwender

Vorgesehene Patientengruppen

vorgesehen.
Unerwünschte Nebenwirkungen und Kontraindikationen
Cetylpyridiniumchlorid (CPC) kann allergische Reaktionen hervorrufen. Dieses Pulver sollte nicht 
bei Patienten verwendet werden, die allergisch auf Cetylpyridiniumchlorid (CPC) sind.
Empfehlungen

® entfernen. 
Um eine Überbehandlung zu vermeiden, beenden Sie die Behandlung, sobald keine Einfärbung 
mehr sichtbar ist.
Lagerung und Haltbarkeit
Lagern Sie das Pulver bei Temperaturen bis 25 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 

Entsorgung

erfolgen.
Hauptbestandteil:
Erythrit
Enthält:

 

Unstimmigkeiten auf den englischen Text verwiesen.

 Før dette produkt tages i brug, læs og følg venligst anbefalingerne i brugsanvisningen, som 
-

hedsreglerne.
Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til produ-
centen og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er 
etableret.

AIRFLOW PLUS er udelukkende beregnet til at blive brugt sammen med EMS AIRFLOW® enheder 
udstyret med EMS AIRFLOW®- og/eller PERIOFLOW® -
gingivalt og subgingivalt, pletter og tidlig tandsten:
- Fra mælketænder og permanente tænder.

- Fra mundens bløde væv: tandkød, tunge og gane.
- Fra restaureringer, proteser og gebis.
- Fra implantater.  

Indikationer

forebyggelse og vedligeholdelse.
AIRFLOW®

PERIOFLOW®

implantater.
Dette pulver forbereder til:
- Caries diagnose.
- Fluoridbehandling.
- Ortodontisk behandling.
- Restaurerende og protetiske behandlinger.
- Blegningsprocedurer.
Forudset brugergruppe
Dette pulver er beregnet til at blive brugt af tandlæger.
Forudset patientgruppe

Cetylpyridiniumchlorid (CPC) kan fremkalde allergiske reaktioner. Dette pulver bør ikke bruges til 
patienter, som er allergiske over for Cetylpyridiniumchlorid (CPC).
Anbefalinger

®. 

Bortskaffelse

Vigtigste ingredienser:
Erythritol
Indeholder:

 

engelske tekst i tilfælde af uoverensstemmelse.

 Antes de utilizar este producto, lea atentamente y siga las recomendaciones de los 
manuales de instrucciones entregados originalmente con su dispositivo y sistema. Preste especial 
atención a las precauciones de seguridad.
Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el dispositivo debe comunicarse al 

® 
equipados con mangos EMS AIRFLOW® y/o PERIOFLOW® -

- De dientes primarios y secundarios.

- De restauraciones, prótesis y dentaduras postizas.
- De implantes.  
- De aparatos de ortodoncia incluyendo alineadores.
Indicaciones

-
dades periodontales y mantenimiento.
AIRFLOW®

temprano.
PERIOFLOW® -
plante.
Este polvo prepara para:
- Diagnóstico de caries.

- Tratamiento de ortodoncia.

- Procedimientos de blanqueamiento.

Recomendaciones
®. 

No tratar en exceso. Detenga el tratamiento cuando/donde el agente revelador haya desaparecido.

Eliminación
-

Ingrediente principal:
Eritritol
Contiene:

 

-

Ettenähtud kasutus
Seade AIRFLOW PLUS on ette nähtud kasutamiseks üksnes koos seadmetega EMS AIRFLOW®, 
mis on varustatud käsiseadmega EMS AIRFLOW® ® biokile eemaldamiseks 

– ortodontiavahenditelt, sealhulgas hambaklambritelt.
Näidustused

AIRFLOW®

PERIOFLOW®

implantaati ümbritsevatest taskutest.

– valgendusprotseduurid.
Ettenähtud kasutajad
Pulber on ette nähtud kasutamiseks hambaravispetsialistidele.
Ettenähtud patsiendipopulatsioon
Pulber on ette nähtud kasutamiseks mis tahes vanuses patsientidel, ka lastel.

tsetüülpüridiiniumkloriidi (CPC) vastu allergilistel patsientidel.

® eemaldama. 

Peamine koostisaine:
erütritool
Sisaldab järgmist:

 
-

keelsele tekstile.

-

AIRFLOW PLUS on tarkoitettu käytettäväksi EMS AIRFLOW®

vain EMS AIRFLOW® ®

- Implanteista.  
- Oikomishoidon laitteista, mm. hammasraudoista.
Indikaatiot

AIRFLOW®

PERIOFLOW®

peri-implanttitaskuista

- Fluorikäsittely.
- Oikomishoito.

Tarkoitettu potilaspopulaatio

Suosituksia
®:lla. 

-
räysten mukaan.   
Pääainesosa:
Erytritoli
Sisältää:

 
Tämän oppaan käännös perustuu englanninkieliselle versiolle. Näin ollen erimielisyyksissä on katsottava 

englanninkielistä versiota.

 Avant toute utilisation de ce produit, veuillez lire attentivement et respecter les recomman-

® 
® et/ou PERIOFLOW®

- sur les dents primaires et permanentes,

- sur les tissus buccaux mous : gencives, langue et palais,

- sur les implants,  
- sur les appareils orthodontiques, y compris les broches.
Indications

des caries, des maladies parodontales et maintenance.
AIRFLOW®

PERIOFLOW®

Cette poudre facilite :
- le diagnostic des caries,

- le traitement orthodontique,

Recommandations
®. 

Mise au rebut

Contient :

 

en cas de divergence.

®

® ®

AIRFLOW®

PERIOFLOW®

(CPC).

®. 

 

Namjena
®

® i/ili PERIOFLOW® -

– s tvrdih zubnih tkiva: cakline, dentina i cementa

– s restaurativnih i protetskih radova te proteza
– s implantata

Indikacije

AIRFLOW®

PERIOFLOW®

Prah se koristi u postupku pripreme za:

– restaurativne i protetske zahvate

Preporuke
 ®. 

Skladištenje i rok trajanja

Odlaganje

Eritritol

 

-

(competent authority).

Az AIRFLOW PLUS az EMS AIRFLOW® ®

EMS AIRFLOW®

Indikációk
-

AIRFLOW®

friss fogkövet.
PERIOFLOW®

®

eritrit

 

 Sebelum menggunakan produk ini, baca secara cermat dan ikuti rekomendasi dalam buku 
-

gahan untuk keselamatan secara khusus.

produsen dan otoritas berwenang di Negara Anggota tempat pengguna dan/atau pasien tinggal.
Tujuan penggunaan

® yang 
dilengkapi Alat Genggam EMS AIRFLOW® dan/atau PERIOFLOW®

supragingival dan subgingival, plak, dan kalkulus tingkat awal:
- Dari gigi primer dan sekunder.

- Dari restorasi gigi, gigi prostetik, dan gigi palsu.
- Dari implan gigi.  
- Dari alat ortodontik termasuk aligner (perapi gigi).
Indikasi

maupun periodontitis.
AIRFLOW®

tingkat awal.
PERIOFLOW®

kantong peri-implantitis.
Bubuk ini dipersiapkan untuk:
- Diagnosis karies.

- Perawatan ortodontik.
- Perawatan restorasi gigi dan gigi prostetik.
- Prosedur pemutihan gigi.
Tujuan terkait populasi pengguna

Tujuan terkait populasi pasien

CPC (Cetyl Pyridinium Chloride) dapat menyebabkan reaksi alergi. Bubuk ini tidak boleh digunakan 
pada pasien yang alergi terhadap CPC (Cetyl Pyridinium Chloride).
Rekomendasi

®. 
Jangan gunakan secara berlebihan. Hentikan perawatan bila bahan pendeteksi sudah tidak ada.

Pembuangan
Tidak ada risiko keselamatan tertentu yang berkaitan dengan pembuangan produk dan kemas-
annya. Pembuangan harus dilakukan sesuai dengan regulasi negara terkait.
Bahan utama:
Eritritol
Kandungan:

 

 Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente e rispettare le raccomandazioni 
contenute nel manuale di istruzioni fornito con il dispositivo e il sistema. Prestare particolare atten-
zione alle precauzioni per la sicurezza.

® 
dotati di manipolo EMS AIRFLOW® e/o PERIOFLOW® -
gengivale e sottogengivale, macchie e tartaro di recente formazione:
- Da denti decidui e permanenti.
- Dai tessuti duri: smalto, dentina e cemento.
- Da tessuti molli del cavo orale: gengive, lingua e palato.
- Da restauri, protesi e dentiere.
- Da impianti.  
- Da apparecchi ortodontici, inclusi gli allineatori.
Indicazioni

patologie parodontali e mantenimento.
AIRFLOW®

tartaro di recente formazione.
PERIOFLOW®

perimplantari.

- Diagnosi di carie.

- Trattamenti ortodontici.
- Restauri e protesi.
- Sbiancamenti.

Effetti indesiderati e controindicazioni
Il Cloruro di cetilpiridinio (CPC) può provocare reazioni allergiche. Questa polvere non deve essere 
utilizzata su pazienti allergici al Cloruro di cetilpiridinio (CPC).
Raccomandazioni

®. 
Non eccedere nel trattamento. Interrompere il trattamento quando/dove il rilevatore scompare.

Smaltimento

salute e la sicurezza ambientale. Lo smaltimento deve avvenire nel rispetto di eventuali normative 
locali in materia.
Ingrediente principale:
Eritritolo
Contiene:

 

fede in caso di discrepanze.

priemones.

AIRFLOW PLUS skirti naudoti su EMS AIRFLOW® ® 
ir (arba) PERIOFLOW® -

Indikacijos

AIRFLOW®

ir ankstyvuosius akmenis.
PERIOFLOW®

Šie milteliai skirti naudoti profesionaliems odontologams.

Rekomendacijos
®

nutraukite.

Eritrolis

 

®

AIRFLOW® un/vai PERIOFLOW®

AIRFLOW®

svaigu zobakmeni.
PERIOFLOW®

Šis pulveris sagatavo:

®. 

tas ir izzudis.

eritritols
Saturs:

 

izmantots par atsauci.

 Sebelum menggunakan produk ini, sila baca dengan teliti dan ikut pengesyoran manual 
arahan asal yang disampaikan dengan alat dan sistem anda. Sila berikan perhatian khusus pada 
langkah beringat-ingat keselamatan tersebut.

kepada pengilang dan pihak berkuasa yang kompeten bagi Negeri Ahli di tempat pengguna dan/
atau pesakit itu berada.
Tujuan penggunaan

® yang dilengkapi dengan 
EMS AIRFLOW® dan/atau Hanpis PERIOFLOW®

supragingiva dan subgingival, kotoran dan kalkulus awal:
- Daripada gigi utama dan sekunder.
- Daripada tisu keras pergigian: enamel, dentin dan simentum.
- Daripada tisu lembut oral: gingiva, lidah dan lelangit.
- Daripada pemulihan, prostetik dan dentur.
- Daripada implan.  

Indikasi

karies dan perio.
AIRFLOW®

dan kalkulus awal.
PERIOFLOW®

peri-implan.
Serbuk ini menyediakan untuk:
- Diagnosis karies.

- Rawatan ortodontik.
- Rawatan pemulihan dan prostetik.
- Prosedur peluntur.

®. 

Simpan di tempat dalam keadaan yang bersuhu sehingga 25°C dan kelembapan relatif sehingga 

Pelupusan
Tiada risiko keselamatan khusus yang berkaitan dengan pelupusan produk dan bekasnya. 
Pelupusan hendaklah dibuat mengikut peraturan khusus negara.
Ramuan utama:
Eriotritol
Mengandungi:

Silika amorf terubah suai hidrofob
 

en systeem zorgvuldig door voor u dit product gaat gebruiken en volg deze op. Let extra goed op de 
veiligheidsvoorschriften.
Meld serieuze incidenten in relatie tot de apparatuur aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat waarin de gebruiker is gevestigd en/of het octrooi is verleend.
Beoogd gebruik
De AIRFLOW PLUS is bedoeld om te gebruiken met EMS AIRFLOW® apparatuur die is uitgerust 
met alleen een EMS AIRFLOW® en/of PERIOFLOW®

- van orthodontische hulpmiddelen inclusief aligners.
Indicaties

onderhoud.
AIRFLOW®

tandsteen.
PERIOFLOW®

pockets.
Dit poeder prepareert voor:

- bleekbehandelingen.
Beoogde gebruikers
Dit poeder is bedoeld om te worden gebruikt door tandheelkundige professionals.
Beoogde patiëntenpopulatie

®. 

Bewaren en houdbaarheid

Weggooien

Belangrijkste ingrediënt:
erythritol

 

zal derhalve worden verwezen naar de Engelse versie.
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WORLDWIDE EMS AFFILIATES

FONCINE, FRANCE
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS FRANCE SARL

 
Email: info@ems-france.fr

FR

MUNICH, GERMANY  
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GMBH 

 
 

 
Email: info@ems-ch.de

DE

NYON, SWITZERLAND
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA

www.ems-dental.com/en/contact

HEADQUARTER AND MANUFACTURER 

CH

MADRID, SPAIN 
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA SLU 

 
 
 

Email: info@ems-espana.com

ES

MILANO, ITALY 
EMS ITALIA S.R.L 

 
 
 

Email: dental@ems-italia.it 

IT

CAMBRIDGESHIRE, ENGLAND 
EMS UK LTD SUITE 2 
Xenus House
Sandpiper Court
Phoenix Park - Eaton Socon

Email: info@ems-unitedkingdom.com

UK

KATOWICE, POLAND 
EMS POLAND SP. Z O.O. 

 
Email: info@ems-poland.com

PL

AMMAN, JORDAN 
EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS JORDAN 

 
JO - Amman 

JO

DALLAS, USA 
EMS CORPORATION 

Email: info@ems-na.com

US

TOKYO, JAPAN
E.M.S. JAPAN BRANCH OFFICEJP

SHANGHAÏ, CHINA  

E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS TRADING 
(SHANGHAI) CO., LTD. 

 
 

Email: emschina@ems-ch.com

CN

SYDNEY, AUSTRALIA
E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS OCEANIA 

Email: info@ems-oceania.com
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SI SK

NO PL

-
skriftene.

behørig myndighet i landet der brukeren og/eller pasienten er etablert.
Tiltenkt bruk

® enheter utstyrt med EMS 
AIRFLOW® og/eller PERIOFLOW®

misfarging og tidlig tannstein:
- Fra primære og sekundære tenner.

- Fra bløtvev i munnen: gingiva, tunge og gane.

- Fra implantater.  
- Fra ortodontiske apparater inkludert skinner.
Indikasjoner

forebygging og vedlikehold.
AIRFLOW®

tannstein.
PERIOFLOW® -
tatlommer.
Dette pulveret forbereder for:
- Diagnose av karies.
- Fluorbehandling.
- Ortodontisk behandling.
- Restaurative og protetiske behandlinger.
- Blekeprosedyrer.
Tiltenkte brukere

Tiltenkte pasienter

pasienter som er allergiske mot cetylpyridinklorid (CPC).
Anbefalinger

®. 

Kassering

Erythritol
Innhold:

 

engelske teksten ved uoverensstemmelser.

®

® i/lub PERIOFLOW®

- z implantów,  

Wskazania

AIRFLOW®

PERIOFLOW®

- diagnostyki próchnicy,

- leczenia ortodontycznego,

- procedur wybielania.

stomatologicznych.
Docelowa grupa pacjentów

Zalecenia
®. 

erytrytol
Zawiera:

 

Qualquer incidente grave que ocorra relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabri-

estabelecidos.

O AIRFLOW PLUS destina-se a ser utilizado com dispositivos AIRFLOW® da EMS equipados 
exclusivamente com as peças manuais AIRFLOW® e/ou PERIOFLOW® da EMS para remoção de 

- De implantes.  

Indicações

AIRFLOW®

PERIOFLOW® -

Este pó efetua a preparação para:

- Procedimentos de branqueamento.
População de utilizadores pretendida

População de pacientes pretendida
Este pó destina-se a ser utilizado em qualquer paciente, independentemente da idade, incluindo 
crianças.

Recomendações
®. 

Eliminação do produto

Componente principal:
Eritritol

 

-

Recomandare de utilizare

AIRFLOW® ® ® pentru eliminarea 

- De pe implanturi.
- De pe aparate ortodontice, inclusiv cele de aliniat.

AIRFLOW®

PERIOFLOW®

- Diagnosticarea cariilor.

- Tratamentul ortodontic.

- Procedurile de albire.
Persoanele care pot utiliza produsul

inclusiv la copii.

®. 

Eliminare

Ingredient principal:
Eritritol

 

-

®

® ®

AIRFLOW®

PERIOFLOW®

®. 

 

-

säkerhetsanvisningarna.
Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med enheten ska rapporteras till tillverkaren 
och den behöriga myndigheten i det land där användaren och/eller patienten är etablerad.

AIRFLOW PLUS är avsedd att användas med EMS AIRFLOW®-enheter utrustade med EMS 
AIRFLOW® och/eller PERIOFLOW®

subgingival, missfärgningar och tidig tandsten:

Indikationer

AIRFLOW®

tandsten.
PERIOFLOW®

Detta pulver används som förberedelse för:
- kariesdiagnos,

- ortodontisk behandling,
- restorativa och protetiska behandlingar,
- tandblekning.

patienter som är allergiska mot Cetylpyridiniumklorid (CPC).
Rekommendationer

®. 
Överbehandla inte och avsluta behandlingen när/där infärgningen är borta.
Lagring och hållbarhet

Erytritol
Innehåller:

 

till den engelska texten i händelse av avvikelse.

®

AIRFLOW® in/ali PERIOFLOW®

- s trdih zobnih tkiv: sklenine, dentina, cementa,

- z vsadkov,  

Indikacije

AIRFLOW®

obloge.
PERIOFLOW®

- diagnozo kariesa,

- ortodontski poseg,
- popravilo zob in izdelavo protetike,

®. 

Odlaganje

Eritritol
Vsebuje:

 

-

®

EMS AIRFLOW® a/alebo PERIOFLOW®

Indikácie
-

AIRFLOW®

PERIOFLOW® -

- Postupy bielenia.

®

Erytritol
Obsahuje:

 

®

® ®

®

®

®

-

Üye Devletin yetkili mercilerine bildirilmesi gerekir.

® ve/veya PERIOFLOW®

AIRFLOW®

AIRFLOW®

PERIOFLOW®

- Florür tedavisi.
- Ortodontik tedavi.
- Restorativ ve protez tedavisi.

Hedef Hastalar

yöneliktir.

 AIRFLOW®

-

Ana madde:
Eritritol

 

®

khoan EMS AIRFLOW® ®

AIRFLOW®

PERIOFLOW®

®. 

Erythritol
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